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AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
02-D

24/09/2020 08:05
24/09/2020 10:00
24/09/2020 11:05
28/09/2020 14:26
30/09/2020 09:12

GRUP FISIC-QUIMIC

Prowas/Assaigs Limitats Fosuitate Conosntracii Maxtoma LG, Walaodnlonla
pH udes. pH 8.1 6,50 - 9,50 4,01- 10,01 Potenclometria
Conductivitat uSicm 494 2500 84 - 12880 Potenciometria
Clor lliure residual mgfl 0,59 0, 2 1,0 0,01 Fotometria
Clor residual combinat x) mg/l 0,13 0,08 Caiculo

PARAMETRES ORGANOLEPTICS
Proves/Asssigs Unitsls uliE Consantracid Maxine L. WMalapiniznie
Color mg/l Pt/Co 5 15 Fowmetna
Olar indice 1 3 Organaléptico
Sabor indice 1,5 3a25°C Organoléptico
Terbolesa U.N.F. <0,39 1a5 Nefelometria

CATIONS

Froves/Assaigs Unitats Ronultats Cancaniracio Mixima L.C Mulodalogls

¢ﬂ 26 k5 (.26 Espactiofeiometiia

GHUP MIGHGBIDLUGIC

Proves/Azsalg faflats Frrsiislbods setesrtraclt Max Metodo!
Coliforms totals ufc/100ml 0 0 <1,0 Flltracaon por membrana
Escherichia coli ufc/100ml 0 0 <1,0 Filtracion por membrana
Clostridium perfringens ufc/100ml V) 0 <1,0 Filtracién en membrana
Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufc/ml 2 100 1,0 Siembra en profundiada

Discussio sobre [Assaig/Resultats

.SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018 1
i 3

Legistacién de la Muestra === e e

lReaI Decreto 902/2018

LABORATCRI inscrit al ragistre de laboratoris de satut ambiental | aimentaria de ' Agéncia de Salut Plblica de Catalunyea, amb el niimero de registre Pagina 1 de 2
LSAA-319-14.
Empresa certificada bajo 1S09001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme a lo que establece f REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 20186, |6 informamos que los datos personales propar cionados son
confidenciales y faman parte de |os tratamientas titularidad de H3 LABORATORIS 2017, 8.L., con (a finalidad de agilizar nues tra gestidn y servicie, asi
como proporciorarie informacién raferente a nuestros productos y servicics que puadan ser de su interés, incluso por medios & lectrdnicos salve que nos
manifieste el cortrario. Puede ejercer sus derechos de access, rectificacion, cancelacion, opasicidn y en su caso, portabilidad y limitacidn, enviando un
escrito acomparianda una fotocopia del D.N.| a la siguianta direccion: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un come electrénico a
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x) El célculo se realiza sin tener en cuenta 10s resultados infericres al limite de deteccian. Los resultados especificados e el apartado "ldentificacion de la muestra" han sido
realizados * in situ " en e! momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidagpor el clients, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han gido realizadas en el laboratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo contraric se indicara el parametrextemalizado: e). Explicacion: el simbolo " <"
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esté por debajo del limite de cuantificacidn. La incertidumbre déos resuliados esta calculada y a disposicién del

cliante. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especlficaclones indicadas en la normativaplicable.

El presente informe sdlo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informadin referente a la muestra ha sido proporcionada por

el cliente.
La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parta de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacitn de lelab.
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Director de Laboratorio
Pere Ferraté Marti

Analista Laboratorio
Alejandro Hervas
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LSAA-319-14.
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confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, $.L., con la finalidad de agilizar nues tra gestion y servicio, asi
como proporcionarle informacion referente a nuestros preductos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios e lectronicos salvo que nos
manifieste el contrario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacicn, aposician y en su casa, portabilidad y limitacién, enmviando un
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