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AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

TTous €2 mostra
Recollida per
Breeedimaont
LKlcifu de contra!

referéncia Client ACN 15-D
Datz Prosa Wosiva 10/04/2019 10:59 CESERVACIONS
'Mata Recepuiv 10/04/2019 12:58 « | PARAMETROS IN SITU:
. #ta lnici Aralis’ 10/04/2019 13:27 ESTADD DE LA OK
Data Final Analisi 13/04/2019 11:56 | MLUESTRA
Data Einissia Inferine  16/04/2019 14:53 e -
FMUESTA ACEPTADA Sl
! PARARSETROS IN SITU
PROPORCIONADOS

POR EL CLIENTE
YURBIDEZ (NTUY: 0.50
COMDUCTIVIDAD 987
] {ruicro&fzmj

i CLORO LIBRE 0.75
RESICUAL (ppm)
TEMAPERATURA (&) 11.3

GRUP FISIG-QUIMIC

ProvesiAssaigs Unitats Resultats Concentracio Maxima _ L.C. Metodologia
_ Conductivitat _uSicm 1.102 2500 84 - 12880 _Potenciometria
Clor liure residual mg/l 0,82 0,2-1,0 0,01 Fotometria
(  lor residual combinat x) mg/l 0,07 2 008 Calculo |
-'pH udes. pH 7.6 6,50 - 9,50 4,01-10,01 Potenciometria

PARAMETRES*ORGANOFERTIC

Errpves‘Assaigs quﬁtﬁats Resg];gts Concentracié Maxima LG, Mgtodologia
_Color mg/l Pt/Co 9 15 L
..Qlor _ _ indice _ 15 3 Organoléptico
_ Sabor__ indice 2 3a25°C B Organoléptico

Terbolesa U.N.F. <0,39 1ab 0,39 Nefelometrfa

CATIONS

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentrac§6 Maxima L.C. Metodologia

Amoni _mg/l <0,26 _05 026 Espectofstomsiria _ §
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LSAA-319-14.

Empresa certificada bajo 1808001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme a lo que establace el REGLAMENTO {UE) 2016/679 de 27 de abril da 2016, le informame: que los datos personales proporcionados san
confidanciales y forman parte de los tratamientos titulardad de H3 LABORATORIS 2017, §.L., con la finalldad de agillzar nuestra gestién y servicic, asi
coma proparcionarie informacian referante a nuestros productes y servicios que puadan ser de su interds, incluso por medios alectrénlcos salvo que nos
manifieste el contrario. Puede sjercar sus derechos de accese, rectificacién, cancelacion, oposicidn y en su case, portabilidad y limitacidn, enviando un
escrito ezompafiando una folecopia del D.N.| a |a siguiente direccion: Av, de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un correo glactrdnico a
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N° de Mostra: A / 14647

S P e - e
Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccit

Horm: Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16

Telifon 977 863 016 MONTBLANGC

Fax - TARRAGONA 43400
T E—— .
Tipus Ge mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recoilida por CLIENTE

Procedimant MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

lviotiu e contro! CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Refrréncia Ciient  ACN 15-D
Dote Presa Wostra 10/04/2019 10:59 OBSERVACIONS

Deta Recepcié 10/04/2019 12:58 PARAKETROS iN SITU:
Data Inici Analisi 10/04/2019 13:27 ESTADC DE LA oK
Data Final Analisi 13/04/2019 11:56 MUIESTRA

INCIDENCIAS -
WUESTA ACEPTALRA S
PARAMETROS !N 8iTU
PROPORCIONADOS

POR EL CLIENTE
TURBIDEZ (NTL; 0.50
CONDUCTTIVIDAD 987
tnicioS‘cm}

CLORO LiBRE 0.75
RESIDUAL {ppm) i
TEVPERATURA ('C} 113 |

Datz Emissio Liforme  16/04/2019 14:53

GRUP MICROBIOLOGIC

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia

Coliforms fotals _ufe/100ml 0 0 _ <10 _ Fitracian por | rff‘nlbr‘ajg__:!
| Escherichiacoli ufe/100ml 0 ) 0 <1,0 Flltracién por membrana
_ Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufe/ml 1 . 100 1,0  Slembraen pmfundlacjg__‘
'gnlgg,t_ngym_ perfringens ufg_llp%l 0 0 <1,0 Filtracién sn membrana

.

x) El cdleulo se realiza sin tener en cuenta los resultados infariores al limite da deteccidn. Los resultados especificados en el apartade "Identificacion de la muestra” han sido
realizados " in situ " en el momento de la racogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las anallticas han sido realizadas en el laboratoric de anélisis da H3 Laboratoris, de lo contraric se indicard el pardametro externalizado: e). Explicacién: el simbolo " <"
pracedents a un resultado , significa que & valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacién. La incertidumbre de los resultados esta calculada y & disposicién del
cliente. Los valores indicados en color rojo y pracedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la nommativa aplicable.

El presente informe sélo da fe de la muestra analizada. El tipe de muestra, [a procedencia, la referencia y toda la informacion referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliente.

La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacién expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejerciclos de intercomparacién de lelab.
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Conforme a lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales proparcionadas son
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestion y servicio, asi
come proporcionarle informacion referente a nuestros productas y serviclos qua puedan ger de sy Interés, incluso por medios electrénicos salvo que nos
manifieate el contrario. Puede ejercer sus derachos de accese, rectificacién, cancelacitn, oposicidn y en su case, portabilidad y limitacién, enviando un
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Nam Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccid

Nour Sal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. G/ MURALLA ALFONS |, 16 |
Telefor.c 977 863 016 MONTBLANC
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Tinws de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Rocoliga par CLIENTE
Proceriimant MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Wotfu Je conire! CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Referéncia Cllient ACN 15-D -

Dzta Press Mosts 10/04/2018 10:59 DBIERVACICHE

Data iRevepcid 10/04/2019 12:58 PARAMETROS IN 5ITU:

|Paia Inici Anisi 10/04/2019 13:27 E3TADC DE LA 0K

Dai Final Arilisi 13/04/2019 11:56 | MUESTRA g
INCIDENCIAS

Lata Emissio inforne  16/04/2019 14:53 ]
MUZSTA ACEPTADA 8l

PARANETROS IN 8ITY

FPRCPOXRCIONADOS

FOR EL CLIENTE

TURBIDEZ (NTU; 0.50

CONDUCT;VIDAD 987

(micioS'cm}

CL.ORO L/BRE 0.75

RESIDUAL(ppm!

| TEMPERATURA (2} 113

Analista Laboratorio
Alejandro Hervas

i
';irector de Laboratorio
~-Pere Ferraté Marti
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